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1. Einführung 

 

Sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank, dass sie sich für unser Produkt entschieden haben. 

Im folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten ist. 

 

Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns 

selbstverständlich gerne kontaktieren. 
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2. Verwendung 

 
 2.1 Allgemeine Informationen 
 
 
Das DSO-138 Oszilloskop ist sofort einsatzbereit und benötigt keine weitere Konfiguration. 
Den genauen Anschlussplan entnehmen Sie bitte hier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktion Beschreibung 

CPL Wechsel zwischen AC, DC und GND 

SEN1 Erste Sensitivitäts-Einstellung 

SEN2 Zweite Sensitivitäts-Einstellung 

OK Aktuelle Anzeige anhalten 

+ / - Einstellung der von [SEL] gewählten Parameter 

SEL Parameter auswählen 
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 2.2 Kalibrierung 
 
 
Da es immer kleine Toleranzen geben kann, können Sie Ihr Gerät kalibrieren. 
Sollte dies notwendig sein, so befolgen Sie bitte die folgenden Schritte: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Schließen Sie den roten Clip an das Test-Signal-Terminal 
2.  [SEN1] auf 0.1V und [SEN2] auf X5 stellen. 
 [CPL] auf AC oder DC stellen. 
4.  Timebase auf 0.2ms stellen. Es sollte nun eine Wellenform (siehe unten) sichtbar sein. 
5.  Mit einem Schraubenzieher C4 einstellen, bis ein gutes Signal erreicht ist. 
 [SEN1] auf 1V und [SEN2] auf X1 stellen und C6 verstellen, bis die rechteckige Wellenform erreicht 
 ist. 
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 2.3 Trigger Modus 
 
Triggers sind ein spezielles Ereignis, welches ausgelöst wird, wenn ein Spannungswert über ein vorher  
definiertes Level schlägt. Oszilloskopen nutzen diese Trigger als Referenzpunkte, um eine stabile  
Wellenform anzeigen zu können. 
 
Auto-Mode: Das Display wird, unabhängig von den Triggern, automatisch aktualisiert 
 
Normal Mode: Das Display wird nur durch einen Trigger aktualisiert 
 
Single Mode:  Das Display aktualisiert sich nur nach einem Trigger und wechselt danach sofort in HOLD 
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3.  Sicherheitshinweise 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:  
Das Produkt ist nur zur Verwendung in trockenen Räumen gedacht, es darf nicht nass oder feucht  
werden.  
Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein Spielzeug, Kleinteile könnten verschluckt werden und zum  
Ersticken führen.  
Bei Verwendung von Drittanbieter Zubehör können wir nicht für die einwandfreie Funktion garantieren, 
wir empfehlen nur die Verwendung von Original Zubehör.  
Durch falsche / zu hohe Spannung kann das Gerät beschädigt werden, ebenfalls könnte es zu Feuer oder 
Verletzungen durch Stromschläge kommen.  
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4. Support 

 

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen 

stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite. 

  

E-Mail:   service@joy-it.net  

Ticket-System:  http://support.joy-it.net  

Telefon:   +49 (0)2845 98469 – 66 (11- 18 Uhr)  

 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:  

 

www.joy-it.net  

http://support.joy-it.net
http://www.joy-it.net/

